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NR. 83

g _ pentru produsul
VIZIERA REUTILIZABILA SI REGLABILA CU SCUT BASCULANT DIN
POLICARBONAT COMPACT

PRODUCATOR: TOTAL IMPACT SRL. Calea Bucuresti nr. 2 Brasov

Documente de referinta:
1. Documentatii tehnice producator:
Cererea privind avizarca tehnicd nr. A1393 din 08.04.2020.
Documentatia de fabricatic a produsului, 8 file:
Anexe: Fise tehnice si schite de executie, 22 file:
2. Standarde aplicabile: SR EN 166:2003 (partial). SR EN 168:2001 (partial), SR
14605:2010 (partial).

MARCATI VARIANTA

[ Procedurile si rezultatele analizate indeplinesc cerintele si sunt acceptate. Produsul este
conform cu standardele si specificatiile aplicabile.

Vezi Rezultatele testirii (anexa 1)
[] Produsul nu este conform cu standardele si specificatiile aplicabile.
* Valabil pe perioada stéarii de urgenti
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Anexa nr. 1 la Avizul tehnic

ANALIZA DOCUMENTATIEI / TESTARE

Nr Valoare/ caracteristicd Vatoneee Observafil |
7 Caracteristica UM : caracteristici Concluzii {metode,
ert. impusi ‘
obtinuta standarde)
Viziercle nu au bavuri,
Protectorn ochilor trebuie i fie fard m;g::::z;u:;wu[:}:e
bavun, margini thioase sau alte y i Figa de
] S provoca disconfort sau .
1 Constructie generald - defecte care ar pulea provoca b . : Corespundse mAsSUrAton nr
. rini in cursul utilizin.
disconfort sau tim in cursul G 30
Wiziera permite purtarea
uliliziini
concomitenta a
___ochelanlor. ]
. Pe baza declaragier
N ¢ i sk
icl 0 pare constituentd a ucatorului §i a figel
protectorulur ochilor, in contact cu = : ’
tehmce, ecranul este Figh de
- ) purtatorul, nu trebuwie =4 fie S e . i
2 Matenale . 5 fabricat din policarbonat, Corespunde midisurdon ne
fabncatd din mateniale despre care
s¢ cunoagte ¢i sunt susceptibile de a despre care se cuncagte 0
o g, ¢ nu sunt susceptibile a
cauza writaee a picin ST gt
cauza iritape a piehi
Banda de stringere pe cap trebuig Banda de stringere pe
54 aibd cel pupin 10 mm lapme pe cap are 30 mm lapime (la Fisa de
Bamid de strangere | orice parle care ar pulea fi in nivelul frunti) 5 este % ;
’ pe cap contact cu capul uttlizstorslu autoreglabila. Lapmea Corcapunde mﬁsur:lg}un WF
Banda de stringere pe cap trebuwe benzii nu afecteazd
= 54 fie reglabld sau autoreglabila. confortul de purtare.
Proteclia Impotriva Determinarea s¢ executd prin
: “'m mlnp: i sprayierea din toate directile de lao | oL T Fisé de
4 R s ¥ - distanid de HOmm, fard ca zona Aigdicih G - Corespunde midsuriton nr
improgcanlor cu ochilor {descriss conf EN 168:2001 | 20P8 ochilor si fie atinsd 80
R pt. 10.2) s fie atinsd
Rezstentd la Elementele costructive cle vizerel Produsul nu a sufent ol
decontaminare {doar nu trebuse 58 sufere deformare sau deformin s nu s-a Fig de
5 - e : . = Corespunde masuriion nr
pentry cele midtuire dupd aplicarea unet selufn mditun in urma 80
reutilizabile) de decontaminare ump de [0 mm. decontaminéni
Subsectul sau subtecin de incercare
trebuie 53 poatd cin, de la o distan(d Fiza de
6 Deformaren veden de 6 m, un indicator cu htere Produsul a trecut testul Corespunde mAsurdtor nr
cu indilpimea de 100 mm $1 o Hpime RO
proporionala
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FISA DE MASURATORI
Nr. 80 din 09.04.2020

Data: 09,04.2020

Denumire produs: VIZIERA REUTILIZABILA $I REGLABILA CU SCUT BASCULANT
DIN POLICARBONAT COMPACT

Cantitate produs: 4 bucati viziere

Comanda de executie: Solicitarea TOTAL IMPACT SRL., Calea Bucuresti nr. 2 Brasov, inregistrata
cunr. A1393 din 08.04.2020.

1. VERIFICAREA CONSTRUCTIEI GENERALE

Metoda de verificare: SR EN 166.
Rezultate obtinute: Vizierele nu au bavuri, margini taioase sau alte defecte care ar putea provoca
disconfort sau rini in cursul utilizarii. Viziera permite purtarea concomitentd a ochelarilor.

2. VERIFICAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE

Metoda de verificare: SR EN 166
Rezultate obtinute: Pe baza declaratiei producatorului si a fisei tehnice, ecranul este fabricat din
policarbonat, despre care se cunoaste ¢ nu sunt susceptibile a cauza iritajie a pielii.

3. VERIFICAREA BENZII DE STRANGERE PE CAP

Metoda de verificare: SR EN 166
Rezultate obtinute: Banda de strangere pe cap are 30 mm litime (la nivelul fruntii) si este
autoreglabila. Latimea benzii nu afecteaza confortul de purtare,

4. VERIFICAREA  PROTECTIEI  iIMPOTRIVA  PICATURILOR  §I
IMPROSCARILOR CU LICHIDE

Metoda de verificare: EN 168
Rezultate obtinute: produsul nu permite ca zona ochilor sa fie atinsa.
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NECLASIFICAT
5. VERIFICAREA REZISTENTEI LA DECONTAMINARE

Metoda de verificare: decontaminarea s-a efectuat timp de 10 minute cu solufic de apd oxigenata
3%. solutie de alcool etilic 70% si solutie cu 1% clor activ.
Rezultate obtinute: produsul nu a suferit deformiri si nu s-a matuit in urma decontamindrii.

6. VERIFICAREA DEFORMARII VEDERII

Metoda de verificare: SR EN 14605
Rezultate obtinute: produsul a trecut testul, conform SR EN 14605, pct. 4.4.4.

Executanti
Slting. g

Alexandru MARIN
Ing. —
Ramona {)Né’ﬁ.}l[|
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